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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu
ZAPYTANIE NR 1

Do : przetargu nieograniczonego na:

~Doposazenie w niezbedny sprzet medyczny Pracowni Endoskopii i Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego przy ulicy Lubanskiej 11-12 w Zgorzelcu”

- w ramach projektu ,Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w
powiecie zgorzeleckim poprzez niezbedne inwestycje w SOR Wielospecjalistycznego
Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko oraz ze srodkéw wlasnych

W zwigzku z zapytaniami od Wykonawcow w sprawie w/w postepowania — Zamawiajacy dziatajgc w myél
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze
zmianami) odpowiada na nastepujace pytania:

PYTANIE 1:

Pytanie nr 1 pkt. 1

~Masa <140 kg”

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat do znieczulania o masie ponizej 145 kg ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu o masie jak wyzej.

Pytanie nr 2 pkt. 11

LUchwyt do przynajmniej dwdch parownikow mocowanych jednoczesnie; system mocowania kompatybilny z
posiadanym przez Zamawiajacego.”

Czy zamawiajacy dopusci aparat do znieczulania wyposazony w uchwyt do jednoczesnego mocowania dwdch
parownikdw typu SelectaTec zgodnie z ogdlnie przyjetym standardem ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu j/w.

Pytanie nr
~Procedura testowa bez interakcyi ze strony uzytkownika”
Czy zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat do znieczulania, w ktorym ze wzgledéw
bezpieczenstwa interakcja uzytkownika podczas testu jest wymagana ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzisze.

Pytanie nr 4 pkt. 15

Elektroniczny mieszainik swieZych gazow zapewniajacy stafe steZenie tlenu przy zmianie wielkosci przeplywu
swiezych gazow. ”

Czy zamawiajacy dopuéci aparat do znieczulania wysokiej klasy wyposazony w mechaniczny mieszalnik $wiezych
gazéw zapewniajgcy minimalne stezenie tlenu na poziomie 25% ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanienr 5 pkt. 18

JZastawka nadcisnieniowa APL z funkcig natychmiastowego zwolnienia cisnienia w ukfadzie bez koniecznoscs

skrecania zastawki do minimum”™

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat do znieczulania, w ktorym zastosowana jest
zastawka APL wymagajgca skrecania do minimum w celu zwolnienia cisnienia w uktadzie ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

ni . 27
~Pochtaniacz dwutlenku wegla o obudowie przeziernej | pojemnosci minimum 1.5 L”
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Czy zamawiajgcy dopusci aparat wyposazony w pochfaniacz dwutlenku wegla o pojemnosci 1,37 | wyposazony w
zintegrowany system odprowadzania wilgoci, umozliwiajacy wymiane wapna bez rozszczelnienia ukfadu w trakcie
operacji ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody ha powyzZsze.

Pytanie nr 7 pkt. 30

~Respirator o sterowaniu elektronicznym, naped respiratora nie zuzywajacy gazow medycznych (elektryczny)”
Czy zamawiajgcy dopusci aparat do znieczulania wysokiej klasy wyposazony w respirator o napedzie
pneumatycznym (naped gazami medycznymi) charakteryzujacy sie niska objetoscig uktadu okreznego w trakcie
wentylacji mechanicznej, nie przekraczajaca 3.1 | ? Niska objetos¢ uktadu ogranicza zuzycie gazéw medycznych i
$rodkéw wziewnych

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 8 pki. 43

~Reg. Stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 4.1 do 1:4”

Czy zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat do znieczulania, w ktorym stosunek wdechu do wydechu
regulowany jest w zakresie 2:1 do 1:8 ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

nie n . 44
~Reg. czestosci oddechu minimum od 3 do 100 l/min”
Czy zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy aparat do znieczulania o regulowanej czestosci
oddychania w zakresie od 4 do 100 odd/ min ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 10 pkt. 49

~Regulacia czutosci wyzwalacza przepfywowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 i/min ,

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat do znieczulania, w ktérym regulacja czutosci wyzwalacza
przeptywowego przy SIMV regulowana jest w zakresie 0,2 do 10 I/min. ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 11 pkt. 54

LAlarm Apnea cisnienia, objetosci CO2”

Czy zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposazony w alarm Apnea, alarm cisnienia,
alarm stezenia CO2 ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparatu j/w.

Pytanie nr 12 pkt 70

Pomiar cisnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu”

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposaZzony w pomiar cinienia w butlach wraz z
prezentacjg wartosci na ekranie respiratora?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzZsze.

Pytanie nr

~MoZliwosc rozbudowy o pomiar odchylenia ST, w zakresie min. od -15 do +15 mm”

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy monitor anestezjologiczny wyposazony w mozliwosé
rozbudowy o pomiar odchylenia ST w zakresie od -12 do + 12 mm ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 14 pkt. 99
~Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-155 odd/min. ”

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy monitor anestezjologiczny wyposazony w pomiar oddechu z elektrod EKG
w zakresie od 4 do 120 odd/ min ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 15 pkt. 105

~Pomiar temperatury w 2 kanafach, w zakresie min 0-500C.”

Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy monitor anestezjologiczny wyposazony w pomiar temperatury w zakresie
od10do45st. C?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie sprzetu j/w.

Pytanie nr 16 pkt. 106

~MoZliwos¢ rozbudowy o moduft do pormiaru temperatury glebokiej za pomocg czuinika skory mocowanego na
czole”

i
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Czy zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy monitor anestezjologiczny wyposazony w pomiar temperatury gtebokiej
realizowany za pomoca czujnika mocowanego nie na czole ?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie monitora j/w.

Pytanie nr 17 pkt. 110

~Akcesoria pomiarowe kompatybiine z monitorami posiadanymi na bloku operacyjnym — typu Infinity Delta”
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu kompatybilnosci ? Wymadg taki uniemozliwia ztozenie konkurencyjnej

oferty.
Odp.: Tak, Zamawiajacy rezygnuje z powyzszego zapisu (wykreslajac pkt. 110 Zat. 3A do SWI2).

PYTANIE 2:

Pytanie 1

Dotyczy zalgcznika nr 3, Pakiet I, poz 1 i poz 2 wieZa endoskopowa — procesor wizyjny HDTV 1080
Pkt. 11

Czy Zamawigjgcy dopusci zapis: Wyjscia min: 2x USB do podtaczenia pamieci zewnetrznej lub drukarki usb;
3 x wyjscie sygnatu sterujgcego przesytaniem zdjeé i filmdw?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie powyzszego j/w.

Pytanie 2

Dotyczy zatgcznika nr 3, Pakiet I, poz 1 i poz 2 wieZa endoskopowa — procesor wizyjny HDTV 1080
Pkt. 19

Czy nie nastgpita omytka pisarska? Domniemamy, ze Zamawiajacy miat na mysli model videokolonoskopu EC-
3890FK2 zamiast wpisanego EC-3990FK2,

Odp.: Tak, jest to oczywista omytka pisarska. Zamawiajacy miat na myséli model videokolonoskopu
EC-3890FK2.

Pytanie 3
Dotyczy zalgcznika nr 3, Pakiet I, poz 3 — videokolonoskop HDTV pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopusci zapis. Programowalne przyciski sterujace na gtowicy endoskopowej, z mozliwoscia
przypisania kazdej funkcji sterujacej procesora min. 3 przyciski przy zaoferowaniu aparatu posiadajacego
dodatkowo dzwignie sterujgcg ZOOM’em?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 4

Dotyczy zalgcznika nr 3, Pakiet 1, poz 1 i poz 2 wieZa endoskopowa — Monitor medyczny HD pkt. 5
Czy Zamawiajacy dopusci zapis: Obstugiwane wejécia min: 3G-SDI, DVI, S-VIDEQ?

Oferowane wejécie 3G-SDI posiada wyzsze parametry (wyzsza przeptywowo$C) od wymaganego przez
Zamawiajgcego wejscia HD-SDI.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze,

Pytanie 5

Dotyczy zapisow umowy § 3 - pakiet nr 1 poz. 2-7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode dodanie do § 3 ustepu o nastepujacej tresci:

W przypadku zwtoki w ptatnosciach 2 kolejnych rat cata naleznoéé staje sie z gory wymagalna.” ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6

Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu zgodnie z ponizszym:

~Przedtuzenie okresu gwarancji o kazdorazowy czas przestoju o ile ten trwat powyzej 5 dni roboczych.” ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 7

Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
~Petna gwarancyjna obstuga serwisowa napraw (...).” ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8

Dotyczy zalacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 5,6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode by czas usuniecia usterki liczony byt od momentu dostarczenia urzadzenia do
autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy).” ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowlsko Rozwoju Regionalnego

Pytanie 9
Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode by czas usuniecia usterki wynosit 5 dni roboczych?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 10

Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu zgodnie z ponizszym:

#(...) Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urzgdzenie zastepcze na czas trwania naprawy
dostarczone do 5 dni roboczych od chwili diagnozy uszkodzenia.” ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 11

Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 8a

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu zgodnie z ponizszym:

»3 Naprawy tego samego istotnego elementu (podzespotu) — uprawniajg do wymiany podzespotu na nowy.” ?
Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 12

Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 8b

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu zgodnie z ponizszym:

»3 niezalezne od siebie awarie istotnego elementu w okresie 30 kolejnych dni — uprawniaja do wymiany
elementu na nowy.” ?

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 13

Dotyczy zalacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 9

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na skrdcenie okresu dostepnosci czesci zamiennych do 8 lat?

Odp.: Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze i dokonuje zmian w tym zakresie - w Zatgcznikach 3
i 3AdoSIwz,

Pytanie 14
Dotyczy zatacznik nr 3 — warunki gwarancji — pkt. 18, 19

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacije z zapiséw?

Uzasadnienie: do czynnosci serwisowo — konserwacyjnych uprawnieni sg tylko pracownicy autoryzowanego
serwisu.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajacy informuje, iz dopuszczajac zmiany w opisie sprzetu, ujetego w specyfikacji
— wymaga zachowania pozostatych parametrow opisu.
Zmiany Zalacznika nr 3 i 3A zostaly zamieszczone na stronie internetowej z dopiskiem
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Otrzymuja:
1) Wykonawcy
2) strona internetowa

3) Ala

PROSZE O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam. I z.zgorzel

Sprawe prowadzi: Aneta Mrygon

e-Mail: zam,publ@spzoz.zgorzelec.pl



